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Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 сентября 1981 г. 4257 срок введения установлен

с 01.07 1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на информационно-из мерительные системы (далее — ИИС):

общего применения, выпускаемые серийно и предназначенные для эксплуатации на предприятиях двух и более министерств (ве домств) ;

нестандартизованные единичного производства; нестандартизованные, комплектуемые из серийных агрегат

ных средств ИИС на объектах эксплуатации, в том числе в составе автоматизированных систем управления технологическими про цессами (далее — АСУТП).

Стандарт устанавливает основные положения метрологическо го обеспечения ИИС на стадиях их разработки, производства и эксплуатации.

Пояснение терминов, используемых в настоящем стандарте, приведено в справочном приложении.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Метрологическое обеспечение ИИС на стадии разработки

включает:

метрологическую экспертизу проектов технических заданий на разработку ИИС;

метрологическую экспертизу конструкторской и проектной до кументации на ИИС;

разработку и аттестацию технических средств для метрологи ческой аттестации и поверки ИИС;

	Издание официальное
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государственные приемочные испытания ИИС общего примене ния серийного производства;

ведомственные приемочные испытания или метрологическую аттестацию ИИС единичного производства;

анализ технического уровня ИИС; государственный метрологический надзор и ведомственный

метрологический контроль за разработкой ИИС.

1.2. Метрологическое обеспечение ИИС на стадии производства включает:

метрологическую экспертизу технической документации на ИИС общего применения серийного производства;

государственные контрольные испытания ИИС общего приме нения серийного производства;

метрологическую аттестацию ИИС единичного производства при внесении в техническую документацию изменений, влияющих на метрологические характеристики;

анализ состояния метрологического обеспечения ИИС; государственный метрологический надзор и ведомственный мет

рологический контроль за производством ИИС.

1.3. Метрологическое обеспечение ИИС на стадии внедрения включает:

метрологическую аттестацию ИИС, комплектуемых на объек тах эксплуатации из серийных агрегатных средств;

аттестацию методик выполнения измерений; анализ состояния метрологического обеспечения ИИС;

государственный метрологический надзор и ведомственный метрологический контроль за производством ИИС.

1.4. Метрологическое обеспечение ИИС на стадии эксплуата ции включает:

метрологическую аттестацию ИИС общего применения, эксплу атируемых в условиях, отличных от условий, для которых норми рованы их метрологические характеристики;

метрологическую аттестацию ИИС, выпускаемых после ре монта;

метрологическую аттестацию ИИС, комплектуемых на объектах эксплуатации из серийных агрегатных средств, не прошедших мет рологическую аттестацию на стадии внедрения;

поверку ИИС; анализ состояния метрологического обеспечения ИИС;

государственный метрологический надзор и ведомственный мет рологический контроль за применением ИИС.

2. ЗАДАЧИ ОРГАНОВ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИИС




2.1. Государственный комитет СССР по стандартам (Госстан дарт) должен решать следующие задачи:
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создание научных и организационных основ метрологического обеспечения ИИС;

научно-методическое руководство и координация работ голов ных (базовых) организаций министерств (ведомств) в области метрологического обеспечения ИИС;

стандартизация основных положений, правил, требований и норм метрологического обеспечения ИИС;

разработка межотраслевых программ метрологического обеспе чения ИИС;

организация разработки технических средств для государствен ных испытаний, метрологической аттестации и поверки ИИС;

установление единых требований к составу, формам выраже ния и методам оценки метрологических характеристик ИИС;

координация работ по проведению государственных испыта ний ИИС;

проведение государствен пой поверки ИИС; государственный метрологический надзор за разработкой, про

изводством, внедрением и эксплуатацией ИИС; организация подготовки и повышения квалификации кадров в

области метрологического обеспечения ИИС; участие в работах, проводимых в рамках международного сот

рудничества в области метрологического обеспечения ИИС; увязка работ по метрологическому обеспечению ИИС с нужда

ми обороны страны.

2.2.Головной организацией по метрологическому обеспечению ИИС является Всесоюзный научно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ВНИИМИУС) научно-производственного объединения «Система».

2.3.Министерства (ведомства) должны решать следующие за

дачи:

организация и проведение анализа состояния метрологического обеспечения ИИС на предприятиях (в организациях) министер ства (ведомства);

разработка комплексных программ метрологического обеспече ния ИИС в отрасли;

разработка и выпуск средств для государственных испытаний, метрологической аттестации и поверки ИИС;

разработка и внедрение отраслевых стандартов в области мет рологического обеспечения ИИС;

организация ведомственной метрологической аттестации и по верки ИИС;

планирование и контроль за представлением ИИС на государ ственные испытания и метрологическую аттестацию;

ведомственный метрологический контроль за разработкой, Про изводством, внедрением и эксплуатацией ИИС;




2 *
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представление в Госстандарт предложений по плану государ ственных приемочных испытаний и государственной метрологиче ской аттестации ИИС.

2.4. Предприятия (организации) должны решать следующие задачи:

анализ состояния метрологического обеспечения ИИС и разра ботка на его основе мероприятий по его совершенствованию;

выполнение заданий, предусмотренных комплексными програм мами метрологического обеспечения ИИС в отрасли;

разработка и внедрение стандартов предприятий в области метрологического обеспечения ИИС;

проведение метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации на ИИС;

организация работ по метрологической аттестации ИИС; поверка ИИС.

3. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИИС

3.1. Нормативно-техническая документация (НТД) по метроло гическому обеспеченнию ИИС включает государственные и отрас левые стандарты, методические указания, типовые программы го сударственных испытании и метрологической аттестации, методи ки, регламентирующие организацию и порядок проведения- р-абот по метрологическому обеспечению ИИС, а также методы норми рования, оценки и контроля метрологических характеристик ИИС.

3.2. Основополагающие стандарты (государственные и отрас левые), методические указания, типовые программы по метроло гическому обеспечению ИИС в соответствии с планами государст венной и отраслевой стандартизации разрабатывают научно-ис следовательские институты Госстандарта и министерств (ве домств).

3.3. Документацию по метрологическому обеспечению ИИС, не указанную в п. 3.2, разрабатывают:

организации, разрабатывающие ИИС:

конструкторскую документацию — по ГОСТ 2.102—68, эксплу атационную документацию — по ГОСТ 2.601—68;

проекты программ метрологической аттестации ИИС.

П р и м е ч а н и е . Методики расчет, определения и контроля метрологичес ких характеристик ИИС должны входить в конструкторскую Документацию на ИИС серийного и единичного производства;

организации, эксплуатирующие ИИС:

проекты программ метрологической аттестации и методик вы полнения измерений с помощью ИИС, находящихся в эксплуата ции;
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проекты методик поверки ИИС.

3.4. Метрологическую экспертизу НТД по метрологическому обеспечению ИИС проводят в установленном порядке.

4.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИИС

					
	4.1. М е т р о л о г и ч е с к а я
	э к с п е р т и з а
	п р о е к т о в т е х 

	н и ч е с к и х
	з а д а н и й на
	р а з р а б о т к у
	ИИС

	4.1.1. Метрологическую экспертизу проектов технических зада

	ний на разработку ИИС должны проводить:
	 

	общего
	применения — ВНИИМИУС
	или головные (базовые)

	организации
	по метрологии министерств
	(ведомств) по согласова



нию с Госстандартом или ВНИИМИУС; нестандартизованных — в соответствии с ГОСТ 8.326—78.

П р и м е ч а н и е . Проекты технических заданий на разработку И ИС общего применения перед представлением на метрологическую экспертизу следует под вергать предварительной метрологической экспертизе в организациях, их разра ботавших.

4.1.2. В процессе проведения метрологической экспертизы про ектов технических заданий на разработку ИИС общего примене ния устанавливают:

правильность выбора и нормирования метрологических харак теристик ЙИС;

наличие требований к методам и средствам испытаний и повер ки ИИС;

возможность применения стандартизованных методов и средств измерений для определения и контроля метрологических характе ристик ИИС или наличие требований к разработке и аттестации необходимых для этой цели методов и средств измерений и аттес тации;

соблюдение терминологии, установленной стандартами.

4.1.3. Форма заключения о результатах метрологической экс пертизы проектов технических заданий на разработку ИИС долж

	на соответствовать установленной в ГОСТ 8.384—80.
	к о н с т р у к т о р 

	4.2.
	М е т р о л о г и ч е с к а я
	э к с п е р т и з а

	с кой
	и т е х н о л о г и ч е с к о й
	д о к у м е н т а ц и и
	на ИИС



4.2.1.Метрологическую экспертизу конструкторской и техноло гической документации на ИИС общего применения должны про водить метрологические службы организаций, их разрабатываю щих, под методическим руководством головных (базовых) органи заций по метрологии министерств (ведомств).

4.2.2.В процессе проведения метрологической экспертизы кон

структорской и технологической документации на ИИС общего применения устанавливают:

степень выполнения требований технического задания на раз работку ИИС;
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правильность выбора и нормирования метрологических харак теристик ИИС;

правильность выбора методов и средств определения и контро ля метрологических характеристик в процессе разработки, испы таний, производства, эксплуатации и ремонта ИИС;

правильность применения при испытаниях и поверке ИИС стан дартизованных методик выполнения измерения или наличие атте стованных методик;

правильность выбора и применения алгоритмов получения, кон троля и обработки измерительной информации;

наличие метрологической совместимости агрегатных средств измерении по ГОСТ 22315—77;

соблюдение терминологии, установленной стандартами.

4.2.3.Проведение метрологической экспертизы конструкторской

итехнологической документации на нсстандартизованные ИИС единичного производства и комплектуемые на объектах эксплуа тации из агрегатных средств — по ГОСТ 8.326—78.

4.3. М е т р о л о г и ч е с к а я э к с п е р т и з а п р о е к т н о й д о  к у м е н т а ц и и на н е с т а н д а р т и з о в а иные ИИС, к о м- п л е к т у е м ы е из с е р и й н ы х а г р е г а т н ы х с р е д с т в ИИС на о б ъ е к т а х э к с п л у а т а ц и и

4.3.1. Метрологическую экспертизу проектной документации проводят головные (базовые) организации.

4.3.2, При проведении метрологической экспертизы проектной документации устанавливают:

эффективность технических решений по выбору параметров, подлежащих измерению с заданной точностью;

полноту и правильность отражения в проектной документации состояния метрологического обеспечения ;

соответствие структуры измерительных каналов ИИС требова ниям методик выполнения измерений;

соответствие влияющих физических величин требованиям, ус тановленным в НТД;

соблюдение проектными организациями норм и правил, регла ментированных для данной категории предприятий.

4.4. Г о с у д а р с т в е н н ы е и с п ы т а н и я ИИС о б щ е г о

пр и м е н е н и я

4.4.1.Государственным испытаниям подлежат ИИС общего применения, выпускаемые предприятиями-нзготовителями серийно.

4.4.2.Иа государственные испытания ИИС представляют орга низации, их разработавшие.

4.4.3.Организация и порядок проведения государственных ис

пытаний ИИС должны соответствовать требованиям ГОСТ 8.383—80 и ГОСТ 8.001—80.

4.4.4. ИИС, прошедшие государственные испытания, вносят в Государственный реестр.
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4.4.5. Результаты измерений, полученные с помощью ИИС об щего применения и не прошедшие государственные испытания, следует рассматривать как непригодные для использования.

4.5. М е т р о л о г и ч е с к а я а т т е с т а ц и я ИИС 4.5.1. Метрологической аттестации подлежат нестандартизован-

ные ИИС единичного производства или комплектуемые из серий ных агрегатных средств ИИС на объектах эксплуатации, в том числе в составе АСУ ТП. Организация и порядок проведения мет рологической аттестации ИИС — по ГОСТ 8.326—78 со следующи ми дополнениями;

метрологическую аттестацию первых образцов ИИС, комплек туемых на объектах эксплуатации из серийно выпускаемых агре гатных средств и предназначенных для определения важнейших технических и технико-экономических показателей, проводит ВНИИМИУС, а последующих образцов — территориальные орга ны по программам и методикам, разработанным при аттестации первого образца;

кроме документов, регламентированных ГОСТ 8.326—78, на метрологическую аттестацию представляют:

акт междуведомственной комиссии по приемке ИИС; свидетельства о поверках агрегатных средств измерений; результаты опытной эксплуатации ИИС.

4.5.2. В комплект технической документации на ИИС, пред ставляемой на метрологическую аттестацию, эксплуатация кото рых начата до введения в действие настоящего стандарта, должны входить:

документ, в котором регламентированы требования к метроло гическим характеристикам ИИС;

техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации; проект программы метрологической аттестации и проект мето

дики поверки ИИС.

4.5.3. На метрологическую аттестацию представляют:

	вновь вводимые
	в эксплуатацию ИИС — организации, разра

	ботавшие проектную документацию на ИИС;

	ИИС единичного
	производства — организации, разработавшие



их, совместно с предприятиями-изготовителями; ИИС, находящиеся в эксплуатации, — предприятия, эксплуати

рующие их.

4.5.4.Сведения об ИИС, прошедших метрологическую аттеста цию, следует представлять в головные (базовые) организации ми нистерств (ведомств). Министерства (ведомства) представляют полученные сведения во ВНИИМИУС на регистрацию.

4.5.5.Результаты измерений, полученные с помощью ИИС, нестандаргизованных единичного производства или нестандартизованных, комплектуемых из серийных агрегатных средств на объ-
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ектах эксплуатации и не прошедших метрологическую аттестацию, следует рассматривать как непригодные для использования.

4.6. П о в е р к а ИИС 4.6.1. Поверке подвергают ИИС:

общего применения, выпускаемые серийно; нсстандартизованные единичного производства или комплекту

емые из серийных агрегатных средств на объектах эксплуатации; прошедшие ремонт, находящиеся в эксплуатации и на хране

нии.

4.6.2. Требования к поверке ИИС должны быть регламентиро ваны в стандартах на методы и средства поверки на конкретные

	ИИС.
	 
	 
	 
	 

	4.7. Ан а л и з
	с о с т о я н и я
	м е т р о л о г и ч е с к о г о о б е с 

	п е ч е н и я
	ИИС
	состояния метрологического
	обеспечения ИИС

	4.7.1. Анализ

	проводят
	в целях установления
	соответствия
	разрабатываемых,



изготовляемых и находящихся в эксплуатации ИИС требовани ям НТД и разработки на этой основе мероприятий по совершенст вованию метрологического обеспечения ИИС.

4.7.2.Анализ состояния метрологического обеспечения ИИС проводят, министерства (ведомства) с привлечением в необходи мых случаях организаций Госстандарта по согласованию с руко водством Госстандарта.

4.7.3.В процессе анализа устанавливают:

номенклатуру разрабатываемых, изготовляемых и эксплуати руемых ИИС;

правильность нормирования метрологических характеристик ИИС, методов и средств их контроля в условиях производства и эксплуатации;

наличие ИТД, регламентирующей требования к средствам и ме тодам испытаний и поверки ИИС;

наличие персонала, технических средств и условий для испы таний и поверки ИИС;

обеспеченность эксплуатируемых ИИС поверкой и ремонтом. 4.7.4. По результатам анализа министерства (ведомства) раз

	рабатывают план организационно-технических
	мероприятий пс

	улучшению метрологического обеспечения ИИС.
	 
	н а д з о р

	4.8. Г о с у д а р с т в е н н ы й
	м е т р о л о г и ч е с к и й

	и в е д о м с т в е н н ы й м е т р о л о г и ч е с к и й к о н т р о л ь з а

	м е т р о л о г и ч е с к и м о б е с п е ч е н и е м ИИС
	и ведомствен

	4.8.1.
	Государственный
	метрологический
	надзор



ный метрологический контроль за метрологическим обеспечением ИИС общего применения осуществляют органы государственной и ведомственной метрологических служб на стадиях разработки, про изводства, внедрения и эксплуатации. При этом проверяют:
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